و غ1 0 اجتماعية 
يُمكنكَ الآنَّ فحص السَّكَّرِي لديك دونَ الحاجة إلى وخز جلدك» فقد ولت أيامُ اختبار الجلوكوز الروتيني باستخدام المشارط» وشرائط 
الاختبارء والدم. مرحبًا بك في نظام فلاش لمراقبة الجلوكوز! وذلك بفضل طريقة ثورية تُمِكَنُكَ مِن مراقبة المؤشراتِ الخاصة بالجلوكوز 
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